Zet de LabQuest aan door op de powerknop te drukken
Je ziet nu het volgende scherm:

[image: image1.png]¥ Bestand Sensoren





Steek nu een temperatuursensor (of ander vernier sensor in de LabQuest
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Je ziet dat de sensor automatisch wordt herkend en meetklaar is.

Tik het groene pijltje linksonder aan met je stylus om een meting te starten.

Houd bijvoorbeeld de temperatuursensor in je hand.
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De meting verloopt automatisch, als je op het rode blokje (Stop) tikt,
stopt de meting en wordt de grafiek geschaald.

Als je op de TAB kolommen tikt, zie de table met meetwaarden.
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Ga terug naar de grafiek TAB en selecteer met je stylus een stuk van de grafiek.
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Tik op Zoom In

Kies Analyse en Curve Fit – Temperatuur

Selecteer lineair
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Je kunt op deze manier ook andere gegevens van de grafiek bekijken.

Je kunt het bestand opslaan 
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Open nu het Bestand Boyles Law in de map Sample Data
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Bekijk de Grafiek

[image: image12.png]#i|"% Bestand Grafiek Analyse

Volume (mL)





Ga naar de Tabel en kies voor Nieuwe Berekende Kolom
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Geef als naam 1/V en kies als type vergelijking A/X

Kies als Kolom voor X: Volume de waarde A is al automatisch 1
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Tik op OK en Kies op de X-as 1/V
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Voer nu de analyse uit voor de lineare Curve fit
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Kies in Grafiek opties voor Automatisch schalen vanaf 0
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